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SAN-EI KAGAKU CO.,LTD.

362-23 AKAGIDAI KOUNOSU-SHI SAITAMA JAPAN 

THE FOLLOWING SAMPLE(S) WAS/WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY/ON BEHALF OF THE APPLICANT AS:
以下のサンプルは顧客により提供され、顧客に代わって確認を行いました：

SAMPLE NAME : PHP-900 IR-6

CLIENT REF.NO : 2108-06

SAMPLE RECEIVED : 2021/08/05

TESTING DATE : 2021/08/05 TO 2021/08/19

TEST REQUESTED : SELECTED TEST(S) AS REQUESTED BY CLIENT.
分析項目 分析項目は顧客の要求によります。

TEST METHOD(S) : WITH REFERENCE TO LATEST EDITION OF IEC62321 FOR RoHS 10 SUBSTANCES.
分析方法 OTHER CHEMICALS WERE TESTED BY EACH APPROPRIATE METHOD.

RoHS10物質の分析は最新版のIEC62321を参照しました。
それ以外の化学物質についてはそれぞれに最適な方法で分析を行いました。

TEST RESULT(S) : PLEASE REFER TO THE NEXT PAGE(S).
分析結果 以下のページをご参照願います。

SGS Japan Inc.
Central Chemical Laboratory 
Fumitaka Maruyama / Quality Officer

PAGE：

丸山　文隆

DATE：August 19,2021REPORT NO. JP/2021/080191
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SAN-EI KAGAKU CO.,LTD.

362-23 AKAGIDAI KOUNOSU-SHI SAITAMA JAPAN 

TEST RESULT(S)

 ITEM(S)

NOTES: mg/kg = ppm, N.D. = Not Detected,  INST. = INSTRUMENT, MDL = Method Detection Limit

50DIISOBUTYL PHTHALATE(DIBP) ㎎/㎏ N.D. IEC62321-8: 2017 GC/MS

50
BUTYLBENZYL PHTHALATE(BBP) ㎎/㎏ N.D. IEC62321-8: 2017 GC/MS 50
DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) ㎎/㎏ N.D. IEC62321-8: 2017 GC/MS
DIBUTYL PHTHALATE(DBP) ㎎/㎏ N.D. IEC62321-8: 2017 GC/MS 50
PHTHALATES

MDL
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UNIT RESULT METHOD INST./PLACE
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SAN-EI KAGAKU CO.,LTD.

362-23 AKAGIDAI KOUNOSU-SHI SAITAMA JAPAN 

分析フローチャート MEASUREMENT FLOW CHART

1)分析担当者 Name of the person in charge of measurement: 府川　亮平　Ryohei Fukawa
2)分析責任者 Name of the person responsible for measurement: 大谷　真由美 Mayumi Otani 

濃縮・希釈 Concentration・Dilution

GC/MS
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フタル酸エステル
PHTHALATES

カッティング・下準備 Cutting・Preparation

秤量 Sample measurement

溶媒抽出 Solvent extraction
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SAN-EI KAGAKU CO.,LTD.

362-23 AKAGIDAI KOUNOSU-SHI SAITAMA JAPAN 

SAMPLE IMAGE
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